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PREZ DAE 


Z pomiędzy bateryj galwanicznych, które weszły 
w powszechne użycie, szczególnie na uwagę zasługują 
bateryje: DANIELA, (GROWEGO, CALLANA i BUNSENA, tak 
dawniejsza o dwóch płynach, jakotéz nowsza o jednym 
płynie, składającym się z chromanu potasowego i kwasu 
siarkowego. Pićrwsze cztóry bateryje dają prądy 
mnićj więcćj stałe; w Danieloskiej jednak  bateryi 
jest siła elektrobodźcza stósunkowo mała, opór zaś 
znaczny, tak, że chcąc otrzymać prąd mnićj więcćj 
stały i silny. zwykle używa się bateryi Growreo, CaL- 
LANA, lub BussrNa. Chociaż te bateryje znalazły po- 
wszechne zastosowanie, pomimo to przedstawiają one 
przy użyciu wielkie niedogodności: i tak, wszystkie 
zawićrają kwas azotowy zgęszczony, który przy dzia- 
łaniu prądu odkwasza się na kwas podazotowy, ucho- 
dzący w postaci dymów czerwonych, zatruwających 
powietrze i niszczący wszelkie przyrządy metalowe, 
które się w téj saméj znajdują przestrzeni. Tenże 
kwas podazotowy działa na klubki metalowe i druty 


http://rcin.org.pl 


O BATERYI GALWANIOZNEJ NOWEGO POMYSŁU. 43 


miedziane, służące do połączenia pojedynczych ogniw 
ze sobą, ukwasza je na powierzchni i sprawia, że 
zetknięcie metaliczne zostaje przerwanćm, lub staje 
się niedokładnóm ; klubki więc i druty muszą po każ- 
dorazowóm użyciu być czyszczone. co przy składaniu 
większćj liczby ogniw jest rzeczą uciążliwą. Wielką 
niedogodnością powyższych bateryj jest ta okoliczność, 
że przed każdorazowóm użyciem muszą być skladane 
i napełniane kwasami, po użyciu zaś rozbiórane i 
kwasy znich wyléwane; gdybyśmy bowiem chcieli 
zapomocą odpowiedniego urządzenia podnosić cynkii wę- 
gle (względnie platyny, lub żelaza) w górę, zostawiając 
kwasy w naczyniach, aż do powtórnego użycia bate- 
ryi, to przez dyfuzyję zanieczyściłby się kwas siar- 
kowy kwasem azotowym, tak, że działalby następnie 
energicznie na cynki nawet amalgowane i niszczyłby 
takowe w bardzo krótkim czasie; kwas azotowy po- 
mięszałby się również z rozcieńczonym kwasem siar- 
kowym, w skutek czego siła prądu znacznieby osła- 
bla. Niedogodności powyższe usunął Bunsen w swojéj 
nowćj bateryi, w którćj cynk i węgiel zanurza się 
w naczyniu zawiérajacém rozczyn chromanu potasowego 
w rozcieńczonym kwasie siarkowym. Bateryja ta raz 
zestawiona i napełniona powyższym rozczynem, może 
być używana przez przeciąg kilku miesięcy bez żadnego 
dalszego przygotowania, wyjąwszy amalgamowanie cyn- 
ków, tak, że pod względem dogodności w użyciu nic 
więcćj nie pozostawia do życzenia. 

Bateryja powyższa jednak. tak jak wszystkie 
inne bateryje z jednym płynem, nie daje prądów sta- 
łych; — z początku daję prąd silny, który jednak 
w krótkim czasie słabnie w skutek występującćj pola- 
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ryzacyi, mianowicie wtenczas, jeżeli ilość elektryczno- 
ści przepływającćj w pewnym czasie jest znaczna. Ba- 
teryja zatém bunsenowska nowa może być z korzyścią 
użyta, gdy chcemy otrzymać silny prąd na krótki prze- 
ciąg czasu, lub gdy chcemy otrzymać prąd stały, lecz 
słaby tj. jeżeli między bieguny włączymy znaczne opo- 
ry: n p. w doświadczeniach tego rodzaju jak te, któ- 
reśmy w roku zeszłym wykonali wspólnie z Prof. Dr. 
SKIBĄ, nad przewodnictwem galwaniczném wody che- 
micznie czystćj. W doświadczeniach tych nowa ba- 
teryja Bunsena rzeczywiście wielkie oddała nam 
usługi. 

W bateryi. którą następnie opisać zamierzam. 
zatrzymałem to wszystko co w nowéj bateryi Bunsr- 
NA jest dogodném i praktycznóm. starając sie. tylko 
usunąć jéj wadę, t.j. niestałość prądu, przez użycie 
dwóch różnych kwasów, a mianowicie kwasu siarko- 
wegoikwasu chromowego. Zasadę, która mi posłużyła 
do zbudowania w mowie będącćj bateryi, zastósował 
już dArwMerDa w roku 1870 (Compt. rend. T. 71, str. 
774) w celu predkiego napełnienia i wypróżnienia wię- 
kszéj liczby ogniw bunsenowskich dawnćj konstrukcyj, 
zatrzymując tćm samém wady tćj bateryi, o których 
wyżćj wspomniałem. Armea podzielił skrzynkę za 
pomocą płyt guttaperkowych w przedziałki, które 
w dolnych częściach zaopatrzone są na zewnątrz rur- 
kami przedłużonćmi do góry w kierunku pionowym, 
i polaczonémi za pomocą rurek kauczukowych ze wspól- 
ną rurą; ta zaś połączona jest z dolną tubulaturą ob- 
szérnéj flaszki, zawiérajacéj kwas siarkowy rozcieńczo- 
ny, tak że podnosząc flaszkę do góry lub zniżając ta- 
kową można przedziałki w krótkim czasie wypełnić, 
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lub tćż wypróżnić. W przedziałkach znajdują się cy- 
lindry cynkowe i naczynia gliniane z węglami. Na- 
czynia gliniane za pomocą podobnego urządzenia wy- 
pełnić można kwasem azotowym. Pierwszą wadą téj 
bateryi jest ta, że po każdorazowćm użyciu klubki 
muszą być czyszczone i bateryja rozbićrana, a miano- 
wicie cynki muszą być wyjmowane. Chociaż bowiem 
za pomocą powyższego urządzenia można łatwo kwa- 
sy z naczyń oddalić, to jednak na dnie tych pozosta- 
nie mała ilość tak kwasu siarkowego w przedziałkach, 
jakotéz kwasu azotowego w naczyniach glinianych. 
Otóż te małe ilości kwasów stykają się ze sobą przez 
ścianę porowatą, a po dłuższym czasie mięszają się 
ze sobą tak, że i tutaj chociaż w mnićjszym stopniu 
następuje zanieczyszczenie kwasu siarkowego kwasem 
azotowym i na odwrót. Gdybyśmy nawet przypuścili, 
że kwasy dadzą się z naczyń dokładnie oddalić, (co 
jednak przy powyzszém urządzeniu jest niemożliwćm), 
to i tak naczynie gliniane napojone raz kwasami, wy- 
ziéwaloby ustawicznie kwas azotowy, którego para 
działając na cynk zniszezyłaby go w krótkim czasie, 
Druga wada téj bateryi leży w wypróżnianiu naczyń. 
Wypełnianie tak przedziałek, jakotéz naczyń glinia- 
nych nie natrafia na żadne trudności przy powyższćj 
konstrukcyi; inaczéj rzecz się ma z wypróźnianiem, 
które poléga tutaj na zastósowaniu léwarka; zdarzyć 
sie może bowiem bardzo łatwo, że kwas z jednego na- 
czynia wypłynie pierwój niż z innych; tym sposobem 
dostanie się powietrze do léwarka, wskutek czego wy- 
pływanie kwasów zostanie przerwanćm. Trzecią wadą 
powyższćj bateryi jest ta okoliczność, że rury kauczu- 
kowe służące do połączenia naczyń glinianych ze sobą 
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i z flaszka wspólną, bywają w krótkim czasie od kwa- 
su azotowego zniszczone; gdyż jak sam Armema twier- 
dzi wytrzymują one od 15 dni do trzech tygodni; 
gdyby więc co kilkanaście dni przyszło zmićniać rury 
kauczukowe, byłoby to rzeczą bardzo uciążliwą a na- 
wet i kosztowną. Użycie przedziałek guttaperkowych 
uważam także za pomysł nie bardzo szczęśliwy, gdyż 
te z czasem mogą ulédz działaniu kwasu siarkowego, 
mianowicie jeśli ten zanieczyści się kwasem azotowym. 
Dla tych to głównie powodów, bateryja A LMEIDY 
nie znalazła zastósowania, o ile zaś jéj wady zostały 
usunięte w bateryi przezemnie zbudowanćj, będziemy 
mogli osądzić, skoro się z jéj konstrukcyją bliżćj za- 
poznamy; dlatego téż przystępuję teraz do jéj opisu. 
Fig. I. przedstawia bateryję w mowie będącą o 
12 ogniwach; pojedyncze ogniwo składa się z naczy- 
nia szklannego czworograniastego ab, którego wyso- 
kość ac wynosi 18 cent., długość be 9 cent. a széro- 
kość cd 6 cent.; w połowie długości naczynia znajdu- 
je się w obydwóch przeciwległych ścianach, jakotéz 
i w dnie na wewnątrz rowek, w który wsunąć można 
ściankę glinianą porowatą fy i tym sposobem przedzie- 
lić naczynie w kierunku pionowym na dwie równe 
przedziałki. U doła obydwu przedziałek przy a i e, 
przylutowane są szyjki szklanne, służące do wypełnia- 
nia przedziałek kwasami i do wypróżniania takowych; 
w szyjkach tych umocowane są za pomocą korków 
rurki szklanne, a mianowicie w naczyniach skrajnych 
rurki zagięte pod kątem prostym, w środkowych zaś 
rurki trójramienne. Do szczelnego i trwałego umoco- 
wania korków, rurek szklannych jakotćż ścianek gli- 
nianych, okazała się po wielu próbach najlepszą masa 
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otrzymana przez stopienie 3 części wosku z 1 częścią 
guttaperki; masa ta ogrzana do 80°C. staje się lép- 
ką, mazistą, czepia się w tym stanie bardzo dobrze 
szkła, po zastygnięciu zaś staje się twardą, jednak 
nie kruchą; od szkła nie odstaje i wytrzymuje działa- 
nie rozwodnionego kwasu chromowego, jakotéz kwasu 
siarkowego bardzo dobrze. 

W celu umocowania ścianki glinianćj wstawiałem 
naczynie szklanne na kilka minut do suszarni ogrza- 
nćj za pomocą pary wodnćj, gdy się naczynie dosta- 
tecznie ogrzało, pomazywałem wyżćj wspomniany ro- 
wek roztopioną masą i wsuwałem ściankę glinianą, 
którćj brzegi, poprzednio ją ogrzawszy, także masą 
posmarowałem; gdyby się po oziębieniu pokazała ja- 
kaś nieszczelność, natenczas można łatwo temu zara- 
dzić przesuwając w miejscu nieszczelnóm ogrzany pręt 
żelazny. Tak przyrządzone naczynia ustawiają się we 
dwa rzędy na postumencie drewnianym w pewnćj wy- 
sokości od jego podstawy ; wysokość postumentu hi wy- 
nosi 51 cent., długość hk 64 cent., a szórokość kl 27 
cent. W środku wysokości postumentu umocowana jest 
deska, na którćj spoczywają naczynia ustawione we 
dwa rzędy. Górna część postumentu nakryta jest ramą 
hl, mającą 5 par listew w równych odstępach od sie- 


bie. Na tych listwach spoczywają cynki i węgle po- 
łączone ze sobą w pary, za pomocą paska miedziane- 


go dwa razy zagiętego pod kątem prostym; pićrwszy 


"zaś cynk i węgiel przytwierdzone są każde z osobna 


"za pomocą klubek m,n, służących do przymocowania 


drutów. Wszystkie cynki przylutowane są do pasków 
miedzianych, węgle zaś przymocowane za pomocą od- 
powiednych śrubek i muterek, jednak tak, że na miej- 


http://rcin.org.pl 


48 KAROL OLSZEWSKI, 


scu zetknięcia się węgla z paskiem miedzianóm podło- 
żona jest blaszka platynowa przylutowana do mie- 
dzi. Pary te połączonych węgli i cynków zakładają 
się na listwy w ten sposób, że węgle sięgają aż blisko 
dna prawych przedziałek naczyń szklannych, cynki 
zaś do równćj głębokości lewych (w naszym rysunku). 
W celu wypełnienia naczyń kwasami łączy się rurki 
szklanne wszystkich prawych przedziałek ze sobą za 
pomocą rurek kauczukowych, jakotóż z dolną tubula- 
turą flaszki A, majacéj około 2 litrów pojemności, któ- 
rą wypełnia się wodnym rozczynem kwasu chromowe- 
go; rurki szklanne lewych przedziałek łączy się ró- 
wnież ze sobą i z flaszka B, takićj samćj pojemności, 
którą wypełnia się rozcieńczonym kwasem siarkowym. 
Tak samo postępuje się z drugim rzędem naczyń. które 
w rysunku nie są uwidocznione. Ustawiając tym spo- 
sobem połączone flaszki na górnćj ramie postumentu 
sprawimy tém samóm, że wszystkie przedziałki zawié- 
rające węgle napełnią się w przeciągu '/, minuty kwa- 
sem chromowym. wszystkie zaś przedziałki zawiéra- 
jące cynki wypełnią się w tym samym czasie kwa- 
sem siarkowym. 

Zestawiając zaś flaszki na podstawę postumentu, 
wypłyną kwasy ze wszystkich przedziałek i zbiorą się 
każdy w osobnych przeznaczonych dla siebie flaszkach. 
Wypełnianie i wypróźnianie się przedziałek nie na- 
trafia tutaj na żadne przeszkody, albowiem polega ono 
na zastósowaniu naczyń połączonych, nie zaś jak w ba- 
teryi ALwetbY na zastósowaniu lówarka. Wprawdzie 
i tu po wypróżnieniu się naczyń pozostaje na dnie ma- 
ła ilość kwasów, jednak te nie stykają się ze sobą 
przez ściankę porowatą, albowiem rowek znajdujący 
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się-w dnie naczynia podniesiony jest o półtora centy- 
metra w górę,tak, że pozostałe w przedziałkach małe 
ilości kwasów przedzielone są ścianą szklanną, zanie- 
czyszczenie więc kwasów jest tym sposobem usunięte. 

Rozczyn. kwasu chromowego przyrządzam w inny 
sposób niż to czyni Bunsen dla swojćj nowéj bateryi, 
on bowiem mięsza sproszkowany dwuchroman potaso- 
wy ze zgęszczonym kwasem siarkowym i rozpuszcza 
otrzymaną gęstwę, składającą się z kwasu chromowe- 
-go i siarkanu potasowego w znacznéj ilości wody. Płyn 
tym sposobem przyrządzony okazał się dla bateryi 
w mowie będącćj nieodpowiedni, a mianowicie po piérw- 
sze dlatego, że zawiéra siarkan potasowy, sól łatwo 
krystalizującą, która wykwita na ściankach glinianych 
i takowe niszczy, powtóre dlatego, że jest zanadto 
rozcieńczony. Bunsen wprawdzie nie mógł używać do 
swéj bateryi kwasu chromowego więcćj zgęszczonego 
gdyż zanurza w nim tak węgle jak i cynki: te zaś 
ostatnie wkrótce zostałyby zniszczone od kwasu chro- 
mowego więcćj zgęszczonego. Do bateryi zaś w mo- 
wie bedacéj z korzyścią użyć można kwasu chromo- 
wego więcćj zgęszczonego, gdyż tylko węgle bywają 
w nim zanurzone. Rozczyn zatém kwasu chromowe- 
go przyrządzałem w następujący sposób: 800 gramów 
dwuchromanu potasowego rozpuszczałem w dwóch li- 
trach wody gorącćj i wlówałem rozczyn jeszcze gorą- 
cy ostrożnie do 2'/, litrów kwasu siarkowego zgęsz- 
czonego; wydzielony po oziębieniu kwas chromowy 
w postaci massy krystalicznćj, zebrałem na léjku, któ- 
rego otwór zatkałem kawałkami pumeksu. Po od- 
cieknięciu kwasu siarkowego, zawiórającego w roz- 
puszczeniu prawie całą ilość siarkanu potasowego , 

Wydz. matem. - przyr. 7 
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rozpuściłem pozostałą na léjku wilgotną masse w czté- 
rech litrach kwasu siarkowego rozcieńczonego (1 cz. 
kwasu na 8 cz. wody). 

Kwas siarkowy odciekły od masy krystalicznéj 
kwasu chromowego, zawićrający w sobie siarkam po- 
tasowy i trochę kwasu chromowego, może być użyty, 
po dodaniu do niego odpowiednćj ilości dwuchromanu 
potasowego i należytóm rozcieńczeniu wodą, do napel- 
nienia nowćj bateryi Bunsenowskićj. 

Z powyższego opisu łatwo pojąć możemy, że wa- 
dy wytknięte bateryi ALuerpv zostały tutaj usunięte, 
i tak czyszczenie klubek jest niepotrzebne, gdyż cynki 
są do pasków miedzianych przylutowane, węgle zaś 
stykają się z platyną, która od kwasów nie doznaje 
zmiany; wyjmowanie cynków po wypróżnieniu naczyń 
jest również zbytecznóm, bo chociaż kwas chromowy 
napoi ścianki gliniane, to jednak jako nielotny nie 
może działać na cynki; napełnianie lub wypréznianie 
naczyń wymaga '/, minuty czasu i nie natrafia, jak 
juz wspomnialem, na żadne przeszkody ; rarki kauezu- 
kowe wytrzymują nierównie lepićj działanie kwasu 
chromowego, niż kwasu azotowego tak, że gdyby za- 
chodziła potrzeba zmieniania takowych, to chyba po 
długim przeciągu czasu, po upływie kilku miesięcy. 
Bateryja ta zresztą nie wywięzuje żadnych gazów i 
nie wydaje zadnéj woni. 

W bateryi w mowie bedacéj usunięta jest także 
wada nowéj bateryi Bunsenowskiéj t. j, niestałość prą- 
du. O sile i stałości tćj bateryi świadczą najlepićj do- 
świadczenia do wykonania których uprosiłem sobie po- 
moc Prof. Dr. SkrBy, za którą mu tutaj winne skła- 
dam podziękowanie. 
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Doświadczenia te wykonaliśmy w ten sposób, iż 
wypełniwszy naczynia kwasami przez ustawienie fla- 
szek na wierzchu postumentu, łączyliśmy najprzód 
obydwa bieguny z busolą stycznych i odczytywaliśmy od 
czasu do czasu zboczenie igiełki, następnie włączaliś- 
my woltametr i mierzyliśmy w różnych odstępach cza- 
su ilość gazów wywięzującą się w przeciągu 2%/, mi- 
nut, notując przy każdćm doświadczeniu stan busoli 
stycznych i tak: 

o godz. 10 min. 35 zboczenie bus. st. wynosiło 29° 30' 

9060, 1», 8 » » (80% 

po włączeniu woltametru 5 A 29° 
Ilość gazów wytworzonych od godz. 10 min. 50, 

do godz. 10 min. 52'/, wynosiła 87'/, cent. sześć., a 

więc na 1 minutę przypada 35:6 cent. sześć. 

Zboczenie busoli st. o godz. 10 min. 53 wynosiło 28° 18 
Ilość gazów wytworzonych od godz. 10 min. 56'/, 

do godz. 10 min. 59, wynosiła 89 cent. sześć., a więć 

na 1 minutę przypada 35:6 cent. sześć. 

Zboczenie busoli st. o godz. 10 min. 57 wynosiło 28° 48' 
» „ go. Ee Baha MA 
Ilość gazów wytworzonych od godz. 11 min. 4, 

do godz. 11 min. 7, wynosiła 91 c. s., a więc na 1 mi- 

nutę przypada 36'4 cent. sześć. 

Zboczenie busoli o godz. 11 min. 8 wynosiło 29° 24 
Ilość gazów wytworzonych od godz. 11 min.12'/, 

do godz. 11 min. 15, wynosiła 93 cent. sześ.; a więc 

na minute 37:2 cent. sześć. 

Zboczenie bus. st. o godz. 11 min. 16 wynosiło 29”36' 
Ilość gazów wytworzonych od godz. 11 min. 277, 

do godz. 11 min. 30, wynosiła 89 cent. sześć.; a więc 

na 1 minutę 35°6 cent. sześć. 
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Zboczenie busoli o godz. 11 min. 28, wynosiło 28° 
k Ą fi 1403 OIA OBG 
si fe ż Ucz 34 4 27° 54! 
Ilość gazów wytworzonych od godz. 11 min. 35 
do godz. 11 min. 37'/,, wynosiło 90 cent. sześć.; a 
więc na 1 minutę 36 cent. sześć. 


Zboczenie busoli o godz. 11 min. 37 wynosiło 28° 
5 e % 10%:5740 M 28° 


Ilość gazów wytworzonych od godz. 11 min. 41 
do godz. 11 min. 43'/,, wynosiła 90 cent. sześć.; a 
więc na 1 min. przypada 36 cent. sześć. 


Zboczenie busoli o godz. 11 min. 44 wynosiło 28°. 


Zboczenie busoli po wyłączeniu woltametru 
o godzinie 11 min. 47 wynosiło 32° 
l: 0077.03.08 SPO 
3 6 BT aay Ad 
Z powyższych doświadczeń widzimy, ze prąd téj 
bateryi wcale się nie osłabia, lecz owszem do pewne- 
go czasu się wzmaga, późnićj zaś utrzymuje się w mie- 
rze; małe wahania, jakie zauważyć można, pochodzą 
od różnego stopnia napolaryzowania blaszek platyno- 

wych w woltametrze. 


Najsłabszą stroną téj bateryi jest zetknięcie się 
kwasów z rurkami kauczukowemi: bo chociaż, jak już 
powyżćj wspomniałem, wytrzymują one przez długi 
czas działanie kwasu chromowego, to jednak, po upły- 
wie kilku miesięcy wypadnie je zmienić i zastąpić no- 
wemi; pożądaną więc byłoby rzeczą wykluczyć ze- 
tknięcie się kwasów, a mianowicie kwasu chromowe- 
go z rurkami kauczukowemi. 
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W tym celu zamierzam zbudować nową batery- 
je, którćj pojedyńcze ogniwo przedstawione jest w fig. 2. *) 
Składa się ono z naczynia szklannego ab, u gó- 
ry otwartego, u dołu zaś zamkniętego i nieco zwężo- 
nego. Do dna naczynia przylutowana jest rurka szklan- 
na idąca na dół w kierunku pionowym , którćj długość 
równa się wysokości naczynia, przy d znajduje się 
otwór, przez który przechodzi rurka dm naczynia glinia- 
nego def, umocowana za pomocą korka kauczukowe- 
go. Na zwężonćj dolnéj części naczynia znajduje się 
obrączka kauczukowa, za pomocą którćj osadzone jest 
to naczynie szczelnie w górnym otworze naczynia spo- 
dniego kl, tak, że rurki dm i en sięgają blizko dna 
dwóch oddzielnych naczyń szklannych op i gr, znaj- 
dujacych się w naczyniu kl. Naczynie op wypelnio- 
ne jest rozczynem kwasu chromowego, naczynie zaś 
qr kwasem siarkowym rozcieńczonym. Jeżeli przez 
otwór s wciskać będziemy powietrze, natenczas kwa- 
sy znajdujące się w naczyniach dolnych wstąpią przez 
rurki dm i en do naczyń górnych tak, że naczynie 

gliniane def zawiérajace węgiel tw. wypełni się kwa- 
sem chromowym, naczynie zaś szklanne zawićrające 
cynk yz wypełni się kwasem siarkowym. Laczac utwo- 
ry s, kilkunastu takich ogniw ze sobą i ze wspólną 
rurą, można przez wciskanie powietrza wszystkie ró- 
wnocześnie kwasami wypełnić; jakotóż przez zmniéj- 
szenie ciśnienia wszystkie równocześnie wypróżnić. 
Tyle niechaj wystarczy na teraz do zrozumienia, we. 
dług jakićj zasady zamyślam zbudować bateryję, w któ- 
rćj zetknięcie się kwasów z rurkami kauczukowemi 
będzie wykluczonóm ; gdy zaś bateryja ta będzie ukoń- 


) Tabl. III. 
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czoną i okaże się praktyczną, będę miał zaszczyt 
przedłożyć ją Akademii wraz z dotyczacémi szcze- 
gółami. 

W końcu pozostaje mi jeszcze miły obowiązek, 
złożyć podziękowanie J W. Rektorowi CzYRNIAŃSKIEMU, 
którego staraniom jedynie zawdzięczam, że zbudowa- 
nie wyżćj opisanéj bateryi, mogłem przyprowadzić do 
skutku. 
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